纯水机设备
参数一览表
一、项目概况
本次采购的医疗设备为福建医科大学附属第一医院高血压研究所所需的1台纯水机。该设备应配置齐全、性能稳定、操作简便安全，具良好的升级能力，适用临床、科研、教学，并满足将来扩展临床应用领域的需要。
二、技术和服务要求：
1.一机产两水，以自来水进水，制备III类纯水和I类超纯水。
2.供水量：I类超纯水供水量为≥2L/min；III类纯水供水量≥20L/h。
3.超纯水水质符合或优于ASTM、CAP、CLSI及ISO3696的一类水水质标准。
4.纯水取水臂可移动，长度可定制，取水时由主机内置泵提供压力，最大取水速度可达2.5L每分钟。
5.系统内设自动膜清洗程序，自动倒计时，延长RO膜使用寿命。
6.超纯水管内循环系统，系统定时开启内循环，抑制细菌生长，保证水质。
7.主机标配两个纯水取水端，纯水取水可分为水箱取水和一个可延长的移动取水两种方式，超纯水标配有终端除菌过滤器。
8.配置电子取水按钮，取水时系统启动内循环，超纯水端水质达到18.2 MΩ·cm@25℃时，再取水，保证出水水质。
9.内置双电导率检测仪，实时在线监测，分别检测纯水和超纯水水质；内置双波长紫外灯（185/254nm），双波长紫外杀菌组件具有可观察窗，能直接观察紫外灯是否工作。
10.所有连接口插拔式设计，无需使用特殊工具即可方便更换过滤柱，安装简便。
11.配置不小于35L的进口LLDPE材质水箱，带有自动液位检测器并标配空气过滤器，水箱底部预留排空出水口，可彻底排空水箱，便于清洗维护。
12.超长超大过滤柱，长度≥420mm,直径≥88mm,便携式锁扣设计，更换方便。
13.操作系统：
13.1.不小于7英寸高清触摸屏可实时显示，纯水、超纯水电导率值，管路水温等信息。
13.2. 主机可定时内循环，抑制细菌生长。
13.3.报警提示功能，系统包含提示机器维护信息。当出现水质不达标、温度过高、水压过高等情况，屏幕显示报警信息。
13.4.系统终身免费升级.
14.机器外壳采用阻燃级特殊ABS工程塑料，更安全，抗震、减压，对机器和电子元器件起到保护作用，厚度>5mm。
15. 超纯水水质：
1电阻率：≥18.2 MΩ·cm@25℃；
2.电导率：≤0.055μS/cm@25℃；
3.总有机碳（TOC）：<5ppb；
4.细菌：<0.01cfu/ml；
5.内毒素：<0.001Eu/ml；
6. RNA酶：<0.5pg/ml；
7. DNA酶：<5pg/μl；
8. >0.2μm的颗粒：<1per/ml。
16.配置：
1. 主机    1台
2 软化过滤柱柱   1套；
精密纯化柱    1套；
4 痕量级抛光过滤柱 1套；
5.RO柱      1根
6.双波长紫外灯（185/254nm）   1根；
7. 0.2μm除菌过滤器    1个；
8. 0.2μm空气过滤器   1个
9. 自来水预处理系统   1套
10. ≥36L液位水箱    1套
三、商务要求：

1.交货时间：合同生效后60天内交货。

2.交货地点：采购人指定地点，福建医科大学附属第一医院（茶亭/奥体/滨海院区）

3.交货条件：采购人验收合格后交付。

四、其他商务要求：

1、违约责任

    1.1未按期交货的违约责任

1.1.1若乙方未能按合同约定的时间按时足额供货，乙方须按未交货或迟延交货价值的5%向甲方支付违约金。

1.1.2若乙方逾期30天未能向甲方交货或是足额交货，甲方有权单方解除合同；若因此给甲方造成损失的，除按约定向甲方支付违约金外，仍应赔偿甲方因此所遭受的损失。

1.1.3乙方交付的货物质量不合格或不符合甲方要求的，甲方有权单方解除合同，乙方须同时按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

2、违约终止合同

    2.1在甲方向乙方发出的违约通知后30天内乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知并单方解除本合同：  

    2.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

    2.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

3. 结合安装调试，乙方专业技术人员应免费对甲方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作；乙方委派的专业技术人员所需费用均由乙方承担。

4. 乙方应向甲方提供以下中文技术资料1套，其费用包括在报价中：

4.1 设备的出厂检验报告

4.2 合格证书

4.3 装箱单

4.4 产品验收标准（含产品合格证验收清单等）

4.5 技术说明书

4.6 使用说明书

4.7 安装、维修及操作手册,公开维修密码,软件备份光盘

4.8 零部件目录

4.9 配置清单、分项价格及耗材价格（若有）

4.10货物的产品介绍彩册（页），或提供有效的国内认证机构的证明材料。

4.11最新的原版Data Sheet技术资料（技术白皮书）。

该响应设备须为全新产品。

6、验收标准和验收方法：

6.1验收标准：设备按照制造厂商的产品验收标准和中华人民共和国有关技术规范和技术标准以及甲方验收标准进行验收。产品外观应无破损、裂缝和缺陷且标识清晰。

 6.2 验收方法：

       6.2.1 出厂检验：乙方应提供货物制造厂的出厂检验报告、合格证书、装箱单等。

       6.2.2最终验收：设备安装、调试结束后乙方负责并会同甲方及有关专家按6.1款验收标准进行联合验收。需有甲方的设备安装验收报告单、且必须经甲方设备与医用材料管理处或相关部门的工程师和设备使用科室人员在验收报告单上签字即为验收完成。保修期从甲方设备安装验收报告单签署时间算起。

7. 保修期及维修服务

7.1 本次响应的产品需提供免费保修≥5年，保修期内需提供原厂保修；乙方应提供所投产品的售后服务承诺书及所投产品售后服务单位（承诺由所投产品售后服务单位<该产品的专业维修机构、生产厂家、生产厂家分公司或办事处等>提供售后服务<包含服务条款、保修年限等>）。

7.2质量保证

在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告报甲方备案，若 5天内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。乙方视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。

8.付款方式与条件

   8.1设备安装及验收合格后，乙方凭A.金额为有关合同货物价格100%的增值税普通发票；B.制造厂家出具的货物质量合格证书；C. 甲方已收讫货物的验收凭证；D. 甲方签发的验收合格文件；E.甲方要求的其它文件，向甲方申请付款。

   8.2甲方在设备入账后三个月内以银行付款方式向乙方支付合同总金额的100%的款项。

9. 该文件要求中未明之处，欢迎进行必要的咨询和详细补充说明。

福建医科大学附属第一医院
2025年10月24日
